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基本の測⾊

使い⽅やトラブルの対処⽅法は電⼦マニュアル「ユーザーズガイド」（PDF）
をご覧ください。

以下のURL またはQR コードにアクセスしてください。

Epson Spectrometer（エプソン スマホアプリ）を使⽤すると、スマー
トフォンやタブレット端末から本製品を使⽤できます。拡張された豊富な
機能を使⽤できます。
App Store またはGoogle Play で検索し、アプリケーションのページか
らインストールしてください。
インストール後はスマホアプリの画⾯の説明に従ってセットアップしてご
使⽤ください。
操作、機能について詳しくはアプリのヘルプをご覧ください。

分光測⾊器

2 	ストラップの取り付け

3 	内蔵バッテリーの充電

充電中は、上⾯のボタンの周りのランプが⽩⾊に点灯します。ラン
プが消えたら充電終了です。

	L  

•	 バッテリーの充電状態は、次の⼿順で電源を⼊れたときの画
⾯表⽰の右上のバッテリーアイコンでも確認できます。

•	 満充電状態になるまでには、コンピューターの場合　約5時
間、USB ACアダプターの場合　約3時間かかります。

4 	電源オン

5 	⾔語、⽇時の設定

電源を⼊れます。

キャリブレーションの指示が表示されたら、画面の指示に従って実行
します。キャリブレーションが終わると測色画面が表示されます。

シャッターを開けて、測定対象にあてて、ボタンを押します。

セットアップガイド

DC⼊⼒電圧 5 V

DC⼊⼒電流 0.9 A

環境 温度 動作時 スポット測⾊: 0 ～ 40 ℃

スキャン測⾊: 0 ～ 35 ℃

充電時 10 ～ 35 ℃

保管時 開梱前: –20 ～ 60 ℃*1

開梱後: –20 ～ 40 ℃*2

湿度 5 ～ 85 %（非結露）

汚染度 PD 2

保護等級 IPX0

*1 40℃では１か⽉保管可能、60℃では120 時間保管可能
*2 40℃では１か⽉保管可能

1 	付属品の確認

本製品を使⽤可能な状態にするまでの⼿順と安全について記載しています。

使⽤前には必ず裏⾯の「安全上のご注意」をお読みください。

ストラップを取り付けてください。

充電⽤ケーブル（USB ケーブル）を測⾊器とお使いのコンピュー
ターまたはUSB AC アダプターなどに接続します。

電源を⼊れます。画⾯が表⽰されます。

画面の指示に従って表示言語、日付と時刻を設定します。

電⼦マニュアルのご案内

PDF ファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。

Epson Spectrometerのインストール

製品仕様



安全上のご注意
本製品を安全にお使いいただくために、お使いになる前には必ず本製品の
マニュアルをお読みください。本製品のマニュアルの内容に反した取り扱
いは故障や事故の原因になります。

本製品のマニュアルは、製品の不明点をいつでも解決できるように⼿元に
置いてお使いください。

マークの意味
本製品やマニュアルでは、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や
他の⼈々への危害や財産への損害を未然に防⽌するために、以下のマーク
で警告表⽰しています。
内容をご理解の上本⽂をお読みください。

製品のマークの意味

スタンバイ 直流

本マニュアルのマークの意味

C この表⽰を無視して誤った取り扱いをすると、⼈が死亡
または重傷を負う危険が差し迫って⽣じることが想定さ
れる内容を⽰しています。

A この表⽰を無視して誤った取り扱いをすると、⼈が死亡ま
たは重傷を負う可能性が想定される内容を⽰しています。

B この表⽰を無視して誤った取り扱いをすると、⼈が傷害
を負う可能性および財産の損害の可能性が想定される内
容を⽰しています。

必ず行っていただきたい
事項（指示、行為）を示
しています。

してはいけない行為（禁止
行為）を示しています。

分解禁⽌を示しています。 特定の場所に触れることの
禁止を示しています。

製品が水に濡れることの
禁止を示しています。

取り扱い上のご注意

A
アルコール、シンナーなどの揮発性物質のある場所や火気のあ
る場所では使用しないでください。
感電・火災のおそれがあります。

煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常状態のまま使用し
ないでください。
感電・火災のおそれがあります。 
異常が発生したときは、すぐにUSBケーブルを抜いてから、
販売店またはエプソンの修理窓口に相談してください。

お客様による修理は、危険ですから絶対にしないでください。
可燃ガスおよび爆発性ガス等が大気中に存在するおそれのある
場所では使用しないでください。また、本製品の内部や周囲で
可燃性ガスのスプレーを使用しないでください。
引火による火災のおそれがあります。

布などで覆った状態で使⽤しないでください。
熱によるケースの変形や、⽕災のおそれがあります。

各種ケーブルは、マニュアルで指示されている以外の配線をし
ないでください。
発火による火災のおそれがあります。また、接続した他の機器
にも損傷を与えるおそれがあります。

付属のUSB ケーブル以外は使用しないでください。また、付
属のUSB ケーブルを他の機器に使用しないでください。
火災のおそれがあります。

USBケーブルは、ホコリなどの異物が付着した状態で使用し
ないでください。
火災のおそれがあります。

破損したUSBケーブルを使用しないでください。
火災のおそれがあります。

USBケーブルが破損したときは、エプソンの修理窓口に相談
してください。また、USB ケーブルを破損させないために、
以下の点を守ってください。
•	 USB ケーブルを加⼯しない
•	 USB ケーブルに重いものを載せない
•	 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない
•	 熱器具の近くに配線しない

開口部から内部に、金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、
落としたりしないでください。
感電・火災のおそれがあります。

本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
感電・火災のおそれがあります。また、光学部のガラスが飛び
散ってけがをするおそれがあります。

歩行中や、自動車・オートバイ・自転車などを運転しながら使
用しないでください。
転倒・交通事故などにつながるおそれがあります。

医療機器の近くや医療機関の屋内で使用しないでください。
電波が、心臓ペースメーカーや医療⽤電気機器に影響を与える
おそれがあります。

心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離して使用し
てください。
電波が、ペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。

自動ドアや火災報知機などの自動制御機器の近くで使用しない
でください。
電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれが
あります。

異物や水などの液体が内部に入ったときは、そのまま使用しな
いでください。
感電・火災のおそれがあります。 
すぐにUSB ケーブルを抜いてから、販売店またはエプソンの
修理窓口にご相談ください。

マニュアルで指示されている箇所以外の分解は行わないでくだ
さい。

製品内部の、マニュアルで指示されている箇所以外には触れな
いでください。
感電・火傷のおそれがあります。

液晶ディスプレイが破損したときは、中の液晶に⼗分注意して
ください。
万⼀以下の状態になったときは、応急処置をしてください。

•	 皮膚に付着したときは、付着物を拭き取り、水で流し石け
んでよく洗い流してください。

•	 目に入ったときは、きれいな水で最低15 分間洗い流した
後、医師の診断を受けてください。

•	 口に入ったときは、速やかに医師に相談してください。

航空機内では航空会社の指示に従って使用してください。離着
陸時には機内アナウンスに従って電源を切ってください。
USBケーブルは、確実に差し込んで使用してください。
火災のおそれがあります。

USB ケーブルをコンピューターや本体から抜くときは、コー
ドを引っ張らずに、プラグを持って抜いてください。
コードの損傷やプラグの変形による⽕災のおそれがあります。

ストラップの取り扱いには注意してください。
ストラップが首に巻き付いて窒息するおそれがあります。

B
不安定な場所、他の機器の振動が伝わる場所に保管・放置しな
いでください。
落下によりけがをするおそれがあります。また、本製品が正し
く動作しなくなるおそれがあります。

油煙やホコリの多い場所、水に濡れやすいなど湿気の多い場所
に置かないでください。
火災のおそれがあります。

本製品の上に乗ったり、重いものを置いたりしないでください。
特に、子どものいる家庭ではご注意ください。倒れたり壊れた
りして、けがをするおそれがあります。また、ガラス部分が割
れてけがをするおそれがあります。

直射日光の当たる場所、暖房器具に近い場所、自動車内などの
高温になる場所に放置しないでください。
本体が変形する原因になることがあります。

USB ケーブルを取り付ける際は、取り付ける向きを間違えな
いでください。
火災やけがのおそれがあります。 
マニュアルの指示に従って、正しく取り付けてください。

本製品を移動する際は、コンピューターからケーブルを取り外
してください。
コードが傷つくなどにより、火災のおそれがあります。

内蔵バッテリーに関するご注意

C
分解や改造はしないでください。
けがや感電・火災のおそれがあります。

火のそばや炎天下など、高温の場所（40℃以上）で使用・充
電しないでください。また、60℃以上の場所に放置しないで
ください。
発熱・発煙・破裂・発火・漏液のおそれがあります

強い衝撃を与えないでください。
発熱・発煙・破裂・発火・漏液のおそれがあります。

火中または水中に投入しないでください。
発熱・発煙・破裂・発火・漏液のおそれがあります。

電⼦レンジや高圧容器に⼊れないでください。
感電・火災のおそれがあります。

所定の充電時間を超えても充電が完了しないときは、充電をや
めてください。
感電・火災のおそれがあります。

バッテリーが漏液して液が目に入ったときは、こすらずにすぐ
に水道水などのきれいな水で充分に洗った後、直ちに医師の治
療を受けてください。
放置すると目を傷めるおそれがあります。

バッテリーが漏液して液が皮膚に付着したときは、すぐに水で
洗い流してください。異常がある場合には、速やかに医師に相
談してください。

使用中、（充電中）、または保管中に異臭が生じたり、発熱・
発煙・破裂・発火・漏液などの異常に気が付いたときは、液に
触れないようにして機器から取り外し、エプソンの修理窓口に
相談してください。

異物や水などの液体が内部に入ったときは、そのまま使用しな
いでください。
感電・火災のおそれがあります。

測⾊器の廃棄

⼀般家庭でお使いの場合は、必ず法令や地域の条例、⾃治体の指⽰に
従って廃棄してください。事業所など業務でお使いの場合は、産業廃
棄物処理業者に廃棄物処理を委託するなど、法令に従って廃棄してく
ださい。
本製品にはリサイクル可能なリチウムイオンバッテリー（D181A）
が搭載されています。

お問い合わせ先

050-3155-8690

●修理に関するお問い合わせ・出張修理・保守契約のお申し込み先
（エプソンソリューションコールセンター）

050-3155-8380

各種製品情報・ドライバー類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載した
エプソンのウェブサイトです。

●エプソンのウェブサイト　epson.jp

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-585-8431へお問い合わせく
　ださい。

製品の購入をお考えになっている方の専用窓口です。製品の機能や仕様など、
お気軽にお電話ください。

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-585-8413へお問い合わせく
ださい。

上記050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しています。
上記電話番号をご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTTの固定電話
（一般回線）からおかけいただくか、各◎印の電話番号におかけくださいます
ようお願いいたします。

●製品の新規ご購入に関するご質問・ご相談先

「EPSON」、「EPSON EXCEED YOUR VISION」、「EXCEED YOUR VISION」は、 
セイコーエプソン株式会社の登録商標または商標です。
App Storeは⽶国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
Google Play、AndroidはGoogle LLCの商標です。
Adobe、Readerは、Adobe （アドビ）の米国ならびにその他の国における商標ま
たは登録商標です。
QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。
その他の製品名は各社の商標または登録商標です。

https://epson.jp/



